抢救床招标参数
1. 规格：1910×760×（580-880）±10mm 
1. 床架采用≥1.2 mm碳素钢矩管制作，床架对角设计工程塑料输液架插孔，孔内设置定位卡槽。
1. 下架由PP材料一次性成型制作的外壳罩，材料厚达6mm。
1. 护栏和床板采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，护栏锁紧装置采用铝合金型材和钢制件，使用便捷，气动支撑杆使护栏升降更轻松。
1. 背部采用进口气动支撑杆作支撑力源，操作简易、方便。
1. 背板升降角度0～65°±5°
1. 大架升降丝杆采用45#钢挤压成型，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用钢件制作。
1. 床面升降高度580-880±5㎜之间。
1. 下架采用四轮中控定位系统，选用Φ150中控脚轮，中间配一只导向脚轮，在推动时更稳定更可靠。
1. 推车装有升降式不锈钢输液杆，以备抢救之用，配置约束带。
1. 床垫采用高弹海绵及防水布。

